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Заключение врача
Здравствуйте! Уважаемый Николай Николаевич! Уже в течение достаточно длительного
времени считается, что промывать современные дренажные системы не следует,т.к. эти
манипуляции способствуют распространению микроорганизмов, которые есть на внутренней
стенке дренажа. Современные дренажи возможно регулировать, раздувая больше или меньше
баллончик, тем самым регулируя глубину стояния дренажа и соприкосновения его о стенки
мочевого пузыря, что влияет на режим оттока по дренажу из мочевого пузыря. Очевидно, если
дренаж не функционирует, и регулировка не помогает, вероятно лучше заменить дренаж на
новый. Удачи!


